
Инструкция по применению  
изделия медицинского назначения 

«Материал гелевый «ГИАЛ»/«HYAL» натрия гиалуронат» 
Исполнение: «Материал гелевый коррекционный  

«ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» натрия гиалуронат»,  
25мг/1мл, Филлер 2,5%» 

 
Состав 
1мл «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО»  содержит: 
Активное вещество: кислота гиалуроновая стабилизированная (натриевая соль) 25мг.  
Вспомогательное вещество: вода для инъекций. 
Описание 
 «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» Филлер 2,5%  представляет собой стерильный прозрачный однородный 

бесцветный гель без посторонних включений, который поставляется в преднаполненном шприце. Предназначен для 
внутрикожного, подкожного и подслизистого введения. 

 «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» Филлер 2,5% содержит уникальную форму гиалуроновой кислоты высокой 
степени очистки, получаемой путем бактериальной ферментации, стабилизированной методом твердофазной модификации. 
Материал не содержит животных белков, абсолютно совместим с кожей, слизистой и не вызывает аллергических реакций, не 
требует предварительного проведения аллерготеста.  

Действие и физиологические свойства 
 Действие «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» Филлер 2,5%  основано на увеличении объема ткани, в результате чего 

достигается желаемая степень восстановления контуров кожи и коррекция анатомических дефектов мягких тканей. «ГИАЛ-
ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» Филлер 2,5% естественным образом встраивается в ткань, восстанавливает утраченный объем 
межклеточного матрикса и со временем подвергается полной биодеградации.  

В результате введения «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» Филлер 2,5% создается оптимальный объем в зоне 
коррекции.  

После введения в ткани «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» Филлер 2,5% полностью биодеградирует в течение 10-
12 месяцев. При влиянии ультрафиолетового излучения и аппаратов, основанных на тепловом излучении (IPL, лазеры на основе 
Alex, CO2, Nd:YAG, Er:YAG, RF-технологии и др.), тепла, стимулирующих кровообращение процедур и механического 
воздействия в зоне инъекций возможно уменьшение срока биодеградации имплантата.   

Показания к применению 
 «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» Филлер 2,5% предназначен для коррекции объема мягких тканей. Имплантат 

следует вводить в средний и глубокий слои дермы, а также в подкожно-жировую клетчатку и под слизистую. Степень и 
длительность коррекции зависит от характера исправляемого дефекта, степени растяжимости и плотности ткани в зоне 
инъекции, глубины введения имплантата в ткань и техники инъекции.  

Показания:  
Волюметрическая эстетическая контурная пластика интимных зон: 

• Лабиопластика (эстетическая коррекция малых и больших половых губ, контурирование, волюмизация, 
формирование задней спайки, устранение ассиметрии). 

• Деформация половых губ (посттравматические, постоперационные, послеродовые разрывы). 
• Зияние половой щели вследствие недостаточно выраженных половых губ (гипоплазия, аплазия). 
• Восстановление плотности и упругости тканей в интимной зоне (при возрастных и гормональных изменениях в 

организме, после вагинальных (самостоятельных) родов, при резком снижении веса. 
• Дефекты промежности (анатомические, посттравматические, послеродовые, врожденные). 
• Коррекция стенок влагалища и области клитора. 
• Коррекция инконтиненции (стрессового недержания мочи) легкой степени тяжести.* 
• Аугментация зоны G. 
Зоны применения: область гениталий. 
Противопоказания  
• Острые инфекционные заболевания, лихорадочные состояния. 
• Острые воспалительные высыпания или обострение хронических кожных заболеваний в зоне предполагаемых 

инъекций (герпес и др.). 
• Аутоиммунные заболевания (кроме аутоиммунного тиреоидита). 
• Хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации. 
• Повышенная чувствительность к препаратам гиалуроновой кислоты в анамнезе. 
• Нарушения свертываемости крови. 
• Психические заболевания и состояния.  
• Беременность и лактация, дети до 18 лет. 
• Склонность к образованию гипертрофических и келоидных рубцов. 
• Перманентные филлеры в месте имплантации. 

Способ применения и дозировка 
Температура имплантата на момент введения должна быть +15+25С. После хранения материала в холодном помещении 

(холодильнике) или после перевозки в зимних условиях перед применением необходимо выдержать упаковки с материалом до 
достижения материалом указанной температуры. Специалисту следует определить возможность введения имплантата данному 
пациенту и необходимость топической анестезии. Пациентов следует информировать о показаниях, противопоказаниях, 
ожидаемых результатах, мерах предосторожности, связанных с введением данного инъекционного имплантата.  

Перед введением «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» Филлер 2,5%  необходимо обработать кожу антисептиком. Для 
обеспечения комфортности при проведении манипуляции рекомендуется использование анестезирующих препаратов.  

Перед инъекцией проверьте целостность шприца, а также срок годности имплантата. Использование шприца с открытым 
или смещенным защитным колпачком не допускается. Убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха в шприце. Не используйте 
шприцы повторно. Качество и стерильность шприца гарантируется только в ненарушенной упаковке.  

Гиалуронат натрия несовместим с четвертичными аммониевыми соединениями (например, растворы бензалкония 
хлорида), так как существует риск осаждения гиалуроновой кислоты в геле. Поэтому «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 



2,5% Филлер не должен контактировать с дезинфицирующими средствами, использующимися для стерилизации медицинского 
инструмента. 

«ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 2,5% Филлер вводят в ткани через иглу инъекционную 25G1/2 или канюлю (25-
23 G). 

Для правильного и безопасного использования «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 2,5% Филлер необходимо 
правильно закрепить иглу на шприце: 
1. Держите адаптер шприца Luer-Lock одной рукой, другой рукой 
осторожно поверните наконечник против часовой стрелки. 
2. Снимите защитный колпачок. 
3. Крепко удерживая иглу, закрепите ее путем легкого вращения по 

часовой стрелке. 
Перед инъекцией осторожно нажмите на поршень шприца до образования небольшой капли на конце иглы. Каплю убрать. 

Шприц готов к использованию.  
Техника инъекций может быть различной в зависимости от глубины инъекции и количества вводимого материала. 

Слишком поверхностное или избыточное введение имплантата может вызвать побледнение кожи в зоне инъекции. При 
побледнении следует немедленно прекратить введение имплантата и произвести массаж мягких тканей до восстановления их 
нормального цвета.  

Внимание! Для конечного результата процедуры чрезвычайно важно правильно выполнить инъекцию. Введение «ГИАЛ-
ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 2,5% Филлер могут выполнять врачи  соответствующего  профиля.  

«ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 2,5% Филлер вводится внутрикожно, подкожно или под слизистую. 
Рекомендуется вводить «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 2,5% Филлер при медленном извлечении иглы из кожи. 

Несоблюдение указанного требования может привести к опасности срыва иглы. Инъекцию следует остановить 
непосредственно перед извлечением иглы из кожи во избежание более поверхностного введения имплантата в месте инъекции.  

Количество вводимого имплантата зависит от глубины дефекта, подлежащего коррекции. Следует выполнить 
поверхностный массаж места коррекции для равномерного распределения геля в области введения. 

Если игла закупорена, не повышайте давление на поршень шприца, а прекратите введение и замените иглу. 
После первой процедуры могут потребоваться дополнительные имплантации «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 

2,5% Филлер для достижения необходимой степени коррекции (определяется врачом по согласованию с пациентом). 
Побочные эффекты. 
После применения «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 2,5% Филлер  могут возникнуть реакции, характерные для 

любых инвазивных процедур. Точки инъекций могут слегка кровоточить, возможно образование экхимозов. Данные 
проявления являются временными и проходят самостоятельно. 

Пациент должен быть предупрежден о возможности возникновения побочных реакций, связанных с введением данного 
инъекционного имплантата и способных развиться немедленно или спустя некоторое время. Побочные эффекты включают: 

- возможное развитие после инъекции различных видов реакции кожи (покраснение, отек, зуд, болезненность); 
- эффект Тиндаля (побледнение или голубоватый оттенок кожи в зоне инъекции); 
-   возникновение уплотнений или узелков в зоне инъекции; 
-   редко папулезные и уртикарные элементы; 
- локальное смещение введенного имплантата (вследствие введения чрезмерного объема). 

Развитие гранулем, некроза после введения «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 2,5% Филлер не наблюдалось ( при 
правильном выполнении манипуляции с соблюдением требований инструкции). 

Меры предосторожности 
Следует соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при проведении инвазивных процедур, так как возможен 

риск инфицирования.  
Не рекомендуется проводить процедуру пациентам с завышенными ожиданиями.  
Пациентов следует информировать о том, что место введения материала не следует подвергать интенсивному нагреванию 

(инсоляция, солярий, сауна и т.п.) или сильному охлаждению, а также интенсивному массажу и трению. 
Не вводить в кровеносные сосуды, кости, связки, сухожилия или мышцы, родимые пятна!  
Если после введения «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 2,5% Филлер планируется проведение процедур  с 

тепловым воздействием, а также химических пилингов или других активных процедур, требующих восстановления кожи, 
возможно уменьшение срока биодеградации имплантата и существует теоретическая возможность развития местной 
воспалительной реакции. 

При проведении процедуры существует потенциальный риск непреднамеренного введения «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-
INTIMО» 2,5% Филлер в кровеносные сосуды кожи, что может привести к окклюзии конечных ветвей артерий с 
соответствующими последствиями.  

Данные риски снижаются при использовании канюли 23G. 
Исследований по применению «ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 2,5% Филлер женщинам во время беременности 

и лактации, а так же пациентам до 18 лет не проводилось.  
Особые указания 
Применять только по назначению врача.  
Форма поставки и условия хранения 
«ГИАЛ-ИНТИМО»/«HYAL-INTIMО» 2,5% Филлер поставляется в преднаполненных одноразовых шприцах в 

комплекте с иглой инъекционной/канюлей.  
Комплектность поставки, по согласованию с потребителем, может быть изменена.  
Хранить при температуре от +2°С до +25°С, с относительной влажностью воздуха не более 80%. Не замораживать! 
Срок годности (год, месяц) и номер серии указаны на упаковке. 
Дата изготовления (год, месяц) – последние 4 цифры номера серии. 
Производство 
Произведено Обществом с ограниченной ответственностью «ГиалСин Технолоджи», Республика Беларусь, ТУ BY 

291274490.004-2023. 
ООО «ГиалСин Технолоджи» имеет право вносить уточнения и дополнения в инструкцию по применению на основании 

и в соответствии с зарегистрированными в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь протоколами и методами 
лечения.  


